" • 


p 

n 


D 
D 
D 


r 
L 


n 

LJ 

u 

r~. 

Q 

n 


M 


u 


u 


I I 



■■ ■ ■ :■ - m 


Vli .-Zir. 





v^c An o NMS ^N««^^tti^ NC «|^ 




u 




Numero d'identificatfan de ttaRparejl : M ..,J^3«5^a|..... 
Instruction ae^n^^^i.;^;^^^^^^./ ^-.;' : :. 


l.Tflne ■ 

Specification : plateau du peack Centre > 10 V 
Tune conforme : 


oui 


non 


2. Stability de l'instrnnn»nf 

Specification: foart-mesurf emre valeur maximalc et valeur minimale du ratio 2/1 < « 
Stabilite conforme : 


tiu ratio 2/1 < 0.5 96o 


out sp 


non 


-3-,. 


3. Precision de 1'instrumPiit 

Code de la solution Mix Cal IRMS:.. ........ Qo % 

Valeurs ohtenaes (%<, 1 p n nr Mn\ettit>n*- 


enne 


Ecaft-type 


Decane 


— ^-^-J- 


p i\3. 


Uridecaiie 


imSmk: 


Dodecane 


I - ■ r . 


■r>d?* 


M^^idecanQjite. 


.... .:.:^3&aEfe;::: 


Sp^eifieation: ecart-type d'au moins 3 ricanes < 0:5%, 
Precision conforme : 


oui 


3D 


non 
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